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ABSTRAK
PENGARUH  SUDUT  KOLIMASI  KOLIMATOR  2  TERHADAP  RESOLUSI  DAN  INTENSITAS  BERKAS  
DIFRAKTOMETER NEUTRON DN3.  Telah dilakukan studi efek perubahan sudut kolimasi kolimator  2 terhadap  
performa difraktometer  neutron serbuk DN3. Semakin  besar sudut  kolimasi kolimator  2 maka intensitas berkas  
terukur di detektor utama juga semakin tinggi. Sebaliknya resolusi peralatan menjadi semakin rendah pada sudut  
hamburan rendah dan tinggi. Telah didiskusikan beberapa alternatif  untuk meningkatkan kinerja peralatan  DN3  
dengan  mempertimbangkan  kompromi  antara  resolusi  dan  intensitas  seperti  peningkatan  kolimasi  berkas  dan  
pemanfaatan sistem monokromator fokusing.
Kata Kunci : difraktometer, intensitas, resolusi, TiO2
ABSTRACT
THE EFFECT OF COLLIMATION ANGLE OF COLLIMATOR-2 ON THE RESOLUTION AND BEAM INTENSITY  
OF  NEUTRON  DIFFRACTOMETER  DN3.  The  changing  effect  of  collimation  angle  of  collimator  2  on  the  
performance of neutron powder diffractometer DN3 has been studied. The increasing of collimation of collimator 2  
cause the increasing of observed neutron beam intensity in main detector. In contrast the resolution become lower  
particularly in the low and high scattering angle. It has been discussed some alternatives to improve the performance  
of DN3 equipments compromising between resolution and intensity such as the increasing beam collimation and the  
utilization of focusing monochromator.
Key words : diffractometer, intensity, resolution, TiO2
PENDAHULUAN
ifraktometer  Neutron  Serbuk  Resolusi  Tinggi  (DN3)  merupakan  difraktometer  yang  digunakan  untuk 
mempelajari  struktur  kristal  dan  magnetik  dengan  cuplikan  serbuk.  Berbagai  cuplikan  telah  diukur 
menggunakan  peralatan  ini(1-9).  Pemanfaatan  difraktometer  neutron  serbuk  semakin  meningkat  setelah 
ditemukannya  teknik  analisis  pola  difraksi  yakni  metode  Rietveld  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan 
refinement profil  puncak  difraksi  kompleks  yang mengandung puncak yang saling  tumpang tindih (10).  Teknik 
refinement profil ini bergantung pada pengetahuan yang presisi mengenai bentuk profil. Semakin tinggi resolusi 
peralatan  yang  digunakan  maka  akan  meningkatkan  kualitas  informasi  yang  diperoleh  dari  profil  dan 
memungkinkan untuk menentukan struktur yang lebih besar dan lebih kompleks.  Namun peningkatan resolusi 
peralatan ini biasanya tidak diiringi dengan peningkatan intensitas.
D
Eksperimen difraksi  neutron biasanya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk memperoleh data 
yang  berkualitas  tinggi  karena  amplitudo  hamburan  neutron  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  sinar  X. 
Peralatan  DN3  ditempatkan  pada  tabung  pemandu  neutron  2  yang  berjarak  71  meter  dari  teras  reaktor. 
Keuntungannya cacahan latar neutron sangat rendah. Namun demikian, selain disebabkan jarak yang jauh juga 
dimensi luas penampang tabung pemandu yang kecil, intensitas neutron yang sampai pada peralatan ini sudah 
sangat  jauh menurun dibandingkan di  reaktor.  Ditambah lagi  DN3 didesain untuk peralatan dengan resolusi 
tinggi  menyebabkan  intensitas  neutron  pada  posisi  cuplikan  semakin  rendah.  Dengan  demikian  waktu 
pengukuran pola difraksi menjadi sangat panjang. Sebagai perbandingan  (11), intensitas maksimum dari salah 
satu cuplikan apatites yang diperoleh dari DN3 adalah 7,6 counts/jam sedangkan dari difraktometer ECHIDNA 
yang  berada  di  ANSTO  adalah  773  counts/jam.  Karena  itulah  peningkatan  intensitas  hamburan  neutron 
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diperlukan  dalam  pengukuran  difraksi  neutron.  Tetapi  di  sisi  lain  intensitas  hamburan  puncak  Bragg  pada 
dasarnya berbanding terbalik dengan resolusi, sehingga diperlukan optimasi antara intensitas dan resolusi untuk 
mencapai kinerja yang baik.
Resolusi  dan  intensitas  dari  peralatan  difraktometer  neutron  termal  dengan  panjang  gelombang 
monokromatis tertentu tergantung pada divergensi horizontal dari berkas neutron dan mozaik monokromator. 
Untuk  resolusi  ditambah  lagi  dengan  sudut  hamburan  pada  posisi  monokromator  dan  cuplikan (12,13).  Untuk 
peralatan DN3, kolimasi  pertama  α1 berupa tabung pemandu neutron dan mozaik  monokromator,  β,  semua 
nilainya sudah tertentu, maka resolusi peralatan tergantung pada modifikasi sudut monokromator 2θM, kolimasi 
kolimator 2, α2, yang berada di antara monokromator dan cuplikan dan kolimasi kolimator 3, α1, yang berada di 
depan detektor utama setelah cuplikan. Skema peralatan DN3 dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1.  Skema peralatan difraktometer neutron serbuk resolusi tinggi, DN3
Pada  makalah  terdahulu  telah  dipelajari  efek  divergensi  horizontal  kolimator  3  dan  penurunan  daya 
reaktor G.A. Siwabessy terhadap kinerja difraktometer neutron serbuk DN3(14).  Sudut kolimasi yang lebih kecil 
menyebabkan resolusi  peralatan  menjadi  lebih baik,  namun intensitas  hamburan menjadi  lebih  kecil.  Dalam 
makalah ini akan dilakukan perbandingan kinerja peralatan DN3 dengan penggantian kolimator 2 yang terletak di 
antara  monokromator  dan  cuplikan  dengan  melihat  perubahan  intensitas  dan  resolusi  peralatan  secara 
kuantitatif. Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja peralatan DN3 pada waktu 
mendatang.
METODOLOGI
Cuplikan yang digunakan dalam eksperimen ini adalah TiO2 berbentuk  bulk silinder yang diperoleh dari 
ANSTO dan diletakkan pada goniometer cuplikan. Pengukuran pola difraksi dilakukan menggunakan peralatan 
difraktometer  neutron  serbuk  resolusi  tinggi  (DN3)  yang  terdapat  di  Pusat  Teknologi  Bahan  Industri  Nuklir 
-BATAN  dengan  panjang  gelombang  monokromator  neutron  termal  1,8223  Å  yang  dihasilkan   oleh 
monokromator  hot-pressed Ge(331)(15-17). Data difraksi dikumpulkan pada sudut  2θ antara 2,5º hingga 157,5º 
dengan langkah 0,05º pada suhu ruang. 
Pengamatan pengaruh perubahan kolimasi berkas neutron pada kolimator 2, pengukuran pola difraksi 
dilakukan dengan mengganti kolimator yang memiliki  sudut divergensi horizontal yang berbeda yakni 20’, 40’ 
dan tanpa kolimator. Kolimator memiliki ukuran luar 65×140×390 mm3. Kolimator 20’ terdiri dari 11 lembar mylar 
yang dilapisi gadolinium oksida dan tersusun dengan jarak sama pada penampang seluas 25×100 mm 2, dan 
kolimator  40’  terdiri  dari  8  lembar  mylar  pada  penampang  seluas  35×100  mm2.  Pada  setiap  eksperimen 
digunakan  beam  narrower atau  slit  berkas  di  antara  monokromator  dan  cuplikan  setelah  detektor  monitor 
dengan ukuran tetap yakni 15 ×45 mm2. 
Data difraksi neutron yang diperoleh dianalisis dengan metode Rietveld menggunakan program RIETAN 
2000(18) untuk memperoleh data  refinement parameter struktur cuplikan. Kurva resolusi peralatan digambarkan 
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sebagai perubahan FWHM puncak difraksi Bragg terhadap sudut hamburan dari puncak Bragg yang diperoleh 

























































∑ 2/12)()(    (Goodness-of-fit)  (4)
dimana  yi(obs)  adalah intensitas  observasi,  yi(calc)  intensitas  kalkulasi,  w weights,  Np jumlah data,  NT jumlah 
parameter yang dapat di-refine, dan Nc jumlah konstrain.
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada Gambar 2 diperlihatkan pola difraksi  neutron cuplikan batangan TiO2 menggunakan kolimator 2 
yang berbeda yakni dengan kolimasi 20’ (a), 40’ (b) dan tanpa kolimator (c). Waktu pengukuran untuk masing-
masing pola difraksi  sedikit  berbeda. Pada ketiga gambar tersebut juga ditampilkan hasil  refinement dengan 
menggunakan perangkat lunak RIETAN2000. Bagian yang hilang pada pola difraksi menunjukkan posisi  noise 
instrumentasi yang masuk. Adapun penyebabnya belum diketahui dengan jelas.
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 Gambar  2.  Pola  difraksi  neutron  dan  hasil  refinement Rietveld  untuk  cuplikan  TiO2 pada  suhu  ruang 
menggunakan kolimator  2 dengan kolimasi  (a)  20’  ,  (b)  40’  dan  tanpa kolimator  (c).  Titik-titik  
merupakan  data  pengukuran  dan  garis  melalui  titik-titik  tersebut  adalah  hasil  dari  refinement. 
Posisi  puncak  Bragg dari  TiO2 ditunjukkan sebagai  garis  vertikal  pendek.  Pada bagian  bawah 
diperlihatkan perbedaan antara data pengukuran dan pola hasil perhitungan.
Tabel  1.   Perbandingan  kuantitatif  untuk  puncak  difraksi  Bragg  bidang  refleksi  (111)  untuk  cuplikan  TiO 2, 
2θ = 48.944º dengan luas beam narrower 1,5 x 4,5 cm
Kolimator-2 20’ 40’ Open
Waktu (jam) 23,2 27,0 25,5
Peak (counts) 2302 3411 4327
Peak/Waktu (c/h) 99,2 126,3 169,7
Background (counts) 46 75 105
BG/Waktu (c/h) 2 2,8 4,1
Rasio Peak to BG 49,6 45,1 41,2
Perbandingan yang menyolok dari ketiga pola difraksi dengan kolimasi yang berbeda-beda adalah pada 
intensitasnya. Pola difraksi yang diperoleh dari DN3 menggunakan kolimator dengan sudut divergensi yang lebih 
besar memiliki intensitas yang lebih tinggi selain dipengaruhi oleh lamanya waktu pengukuran cuplikan. Untuk 
membandingkan data ini secara kuantitatif perhatian akan difokuskan pada puncak difraksi (111) dari cuplikan 
TiO2 yang  berada  pada  sudut  hamburan  sekitar  48,94º  seperti  dirangkumkan  dalam  Tabel  1.  Dari  nilai 
normalisasi intensitas puncak terhadap waktu terlihat bahwa dengan menggunakan kolimator 2 dengan kolimasi 
40’ intensitasnya meningkat 27,3% dibandingkan dengan kolimasi 20’, dan tanpa kolimator mencapai 71,1%. 
Namun sebaliknya, semakin besar sudut divergensi horizontal nilai rasio peak to background menjadi semakin 
rendah.  
Kualitas  data  yang diperoleh diperlihatkan dari  hasil  refinement metode Rietveld seperti  diperlihatkan 
pada Tabel 2 untuk cuplikan TiO2 batangan. Parameter kisi yang diperoleh sedikit berubah menjadi lebih besar 
dengan semakin besarnya sudut  kolimasi  horizontal  yang sebenarnya tidak mungkin terjadi  karena cuplikan 
yang digunakan sama untuk ketiga pola difraksi. Pada saat melakukan refinement Rietveld diasumsikan panjang 
gelombang yang menghasilkan ketiga pola difraksi di atas sama ini yakni 1,8223 Å. Perubahan parameter yang  
semestinya tidak terjadi ini memperlihatkan bahwa terjadi perubahan panjang gelombang neutron monokromatis 
yang  sampai  di  cuplikan  karena  perubahan  alignment kolimasi  berkas  neutron  yang  melewati  kolimator  2. 
Sehingga  parameter  riil  yang  dapat  ditentukan  dari  hasil  ini  hanya  rasio  c/a.  Bila  dihitung  c/a dari  hasil 
refinement pada Tabel 2 diperoleh nilai 0,644315 untuk kolimasi 20’, 0,644312 untuk kolimasi 40’ dan 0,644315 
tanpa kolimator. Semua nilai hampir sama untuk semua refinement. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa panjang 
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parameter kisi  dapat ditentukan dengan baik pada pola difraksi  yang intensitasnya tinggi  maupun pada data 
dengan intensitas rendah. Selain itu dapat dipahami bahwa perubahan sudut kolimasi horizontal berkas neutron 
pada  kolimator  2  berpengaruh  terhadap  panjang  gelombang  sehingga  perlu  dilakukan  kalibrasi  panjang 
gelombang  untuk  memperoleh  nilai  yang  benar.  Dari  harga  s yang  menunjukkan  kualitas  refinement dapat 
diketahui  bahwa  hasil  pengukuran  pola  difraksi  menggunakan  kolimasi  yang  berbeda  memperlihatkan  hasil 
refinement yang  hampir  sama.  Adapun  nilai  Rwp yang  diperoleh  semakin  kecil  dengan  semakin  besarnya 
kolimasi. Hal ini dipahami dari persamaan (1), bahwa semakin tinggi nilai cacahan latar pola difraksi maka akan 
semakin kecil pula nilai Rwp yang diperoleh. Ini konsisten untuk semua hasil refinement. Begitu pula parameter 
posisi atom, x, dan parameter termal,  Beq, pada masing-masing atom tidak terlihat perbedaan yang signifikan. 
Hal ini karena struktur cuplikan yang diukur relatif sederhana. Ada baiknya di waktu yang akan datang untuk  
membandingkan hasil  refinement dari posisi atom untuk struktur yang lebih kompleks. Semakin tinggi resolusi 
dan tinggi intensitas data akan dapat mengamati posisi atom dengan lebih teliti.
Tabel 2. Parameter hasil refinement cuplikan TiO2 menggunakan  RIETAN2000
Kolimator-2 20’ 40’ Open
Grup ruang P42/mnm P42/mnm P42/mnm
a (Å) 4,59497(7) 4,59571(6) 4,59724(6)
c (Å) 2,960606(6) 2,96107(5) 2,96207(4)
α = β = γ 90 90 90
V (Å3) 62,5095(18) 62,5394(15) 62,6023(15)
Rwp(%) 15,46 11,78 10,53
Rp(%) 11,27 8,97 8,04
Re(%) 11,57 9,03 7,60
s=Rwp/Re 1,3363 1,3041 1,3860
Ti, 2a (0,0,0)
Occ. Fac. 1 1 1
Beq 0,410(56) 0,376(42) 0,245(37)
O, 4f (x,x,0)
x 0,30541(18) 0,30532(14) 0,30570(12)
Occ.Fac. 1 1 1
Beq 0,345(31) 0,391(23) 0,412(21)
Pada Gambar 3 diperlihatkan kurva resolusi peralatan (FWHM dan Δd/d) terhadap sudut hamburan yang 
diperoleh dari pola difraksi neutron menggunakan sudut divergensi horizontal kolimator 2 yang berbeda. Data ini  
diperoleh dari hasil keluaran program Rietan. Garis dalam gambar merupakan hasil fitting dengan menggunakan 
persamaan Caglioti (12), sebagai berikut: 
[ ] W+θV+θU=FWHM ss .tan.tan 22          untuk FWHM, (5) 
θθ ∆=∆  cot
d
d
              untuk  Δd/d (6)
Dari  Gambar  3  terlihat  bahwa  resolusi  peralatan  DN3  (FWHM)  berada  di  bawah  0,6º  pada  sudut 
hamburan yang lebih kecil  dari 120º yang merupakan lingkup sudut hamburan dengan jumlah puncak Bragg 
terbanyak untuk tiga kondisi eksperimen yang berbeda.  Semakin besar sudut divergensi horizontal kolimator 2 
maka resolusi peralatan semakin turun. Hal ini terutama terlihat pada sudut hamburan rendah di bawah 60º dan 
pada  sudut  hamburan  tinggi  setelah  sudut  120º.  Tetapi  resolusi  tertinggi  untuk  semua  pengukuran  bisa 
dikatakan hampir sama yakni pada sudut hamburan sekitar 78º, di mana nilainya adalah 0,22º untuk FWHM dan  
4,7 × 10-3 untuk Δd / d . Hasil ini sesuai dengan prediksi dari persamaan Caglioti (12), bahwa semakin kecil sudut 
divergensi horizontal kolimator maka akan semakin tinggi resolusinya. Sebaliknya sebagaimana telah dibahas 
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sebelumnya, semakin kecil kolimasi akan menyebabkan intensitas berkas neutron yang diterima detektor akan 



























Gambar 3. Perubahan nilai FWHM dan dd /∆  terhadap sudut hamburan dari pola difraksi cuplikan TiO2 .
Dari hasil-hasil  di atas terlihat bahwa upaya meningkatkan resolusi  peralatan menyebabkan intensitas 
berkas terukur menjadi  turun. Kompromi  antara resolusi  yang berbanding terbalik  dengan intensitas menjadi 
penting dalam meningkatkan kinerja peralatan DN3. Dalam kondisi seperti saat ini yang menggunakan kolimasi 
20’, pengukuran pola difraksi pada cuplikan dengan unsur-unsur yang memiliki panjang hamburan yang cukup 
besar tidak menjadi permasalahan. Tetapi untuk cuplikan yang terdiri dari atom-atom dengan panjang hamburan 
tidak begitu kuat akan dibutuhkan waktu pengukuran yang lama untuk memperoleh statistik data yang baik.  
Terutama pada cuplikan yang mengandung hidrogen. Pada umumnya rasio  peak to background cuplikan ini 
sangat kecil karena hidrogen memberikan efek hamburan inkoheren yang menambah tinggi cacahan latar pada 
pola difraksi.  Seperti terlihat pada Tabel 1 nilai peak to background pada saat menggunakan kolimator 2 dengan 
kolimasi 20’ lebih rendah dibandingkan dengan kolimasi 40’ dan  open, sehingga diperlukan waktu yang lebih 
lama untuk mendapatkan data yang baik. Keterbatasan keberadaan neutron yang berasal dari reaktor menjadi 
pertimbangan untuk lebih meningkatkan efisiensi pemakaian berkas neutron.
Tabel 3. Parameter hasil fitting kurva resolusi menggunakan persamaan Caglioti
Parameter Kolimator 2 : 20’ Kolimator 2 : 40’ Kolimator 2 : Open
U 0,179(7) 0,271(7) 0,377(7)
V -0,25(2) -0,41(2) -0.61(2)
W 0,14(1) 0,21(1) 0,31(1)
Dari  hasil  ini  ada  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja  peralatan  DN3. 
Misalnya  adalah  mempertimbangkan  untuk  menggunakan  kolimator  dengan  kolimasi  yang  lebih  besar  atau 
dibuka sama sekali.  Kemudian  di  depan kolimator  2 sebelum posisi  cuplikan  dipasangkan  flight  tube untuk 
meningkatkan kesejajaran berkas neutron yang datang dari monokromator sehingga diharapkan resolusi akan 
menjadi lebih baik dan intensitas dapat ditingkatkan karena tidak ada neutron yang terbuang serta menurunkan 
cacahan latar  yang disebabkan oleh neutron terhambur.  Selain itu  perlu juga dipertimbangkan pemanfaatan 
sistem fokusing baik secara horizontal maupun vertikal pada monokromator sehingga berkas yang sampai pada 
cuplikan lebih tinggi intensitasnya.
KESIMPULAN
Telah  dilakukan  studi  efek  perubahan  sudut  divergensi  horizontal  kolimator  2  terhadap  performa 
difraktometer  neutron  serbuk  DN3.  Semakin  besar  sudut  divergensi  horizontal  kolimator  2  maka  intensitas 
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berkas terukur di detektor utama juga semakin tinggi. Sebaliknya, resolusi peralatan menjadi semakin rendah. 
Telah didiskusikan beberapa usulan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan intensitas hamburan 
peralatan DN3 tanpa kehilangan resolusi yang terlalu besar seperti penggunaan kolimasi berkas neutron yang 
lebih besar serta pengembangan sistem fokusing monokromator. 
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